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ROTITEST®Oxidasestreifen 
ready-to-use 
 
Schnelltest zur Erkennung von Cytochromoxidase-
positiven Mikroorganismen    

 
 
 

A. Einleitung 

Die ROTITEST®Oxidasestreifen werden verwendet, um 
Cytochromoxidase-positive Mikroorganismen schnell 
nachweisen zu können. 
Eine grüne Farbmarkierung begrenzt die mit 
Detektionsreagenz getränkte Reaktionszone am Ende 
des Teststreifens. Auf diese Reaktionszone wird die zu 
prüfende Kolonie aufgestrichen. Eine Verfärbung nach 
dunkelblau/violett zeigt innerhalb von 15 Sekunden die 
Anwesenheit Oxidase-positiver Bakterien an. 
Folgende Mikroorganismen sind typischerweise 
Oxidase-positiv:   
Helicobacter pylori, Vibrio cholerae, Campylobacter 
jejuni, Legionella pneumophila, Neisseria, Moraxella, 
viele Pseudomonaceen und Diplokokken.  
Enterobakteriaceen sind typischerweise Oxidase-
negativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Lagerung und Verwendbarkeit 

ROTITEST®Oxidasestreifen sind bei 2-8°C zu lagern.  
Bitte benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf der 
Haltbarkeit, da die Qualität dann nicht mehr 
gewährleistet werden kann. Die Haltbarkeit ist der 
Produktkennzeichnung zu entnehmen.  
Die Dose sollte nach Entnahme eines Teststreifens 
sofort wieder fest verschlossen werden.  
 

 
C. Anwendungshinweise 

Der Test sollte nur von geschultem und autorisitertem 
Fachpersonal durchgeführt und die Arbeitsvorschrift 
sollte stets strikt befolgt werden. Während der 
Durchführung des Tests sind aspetische 
Arbeitstechniken anzuwenden sowie die üblichen und 
bekannten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um 
mikrobielle Kontaminationen zu vermeiden.  
Teststreifen keinesfalls einnehmen. Der Streifen sollte 
nicht mit Augen, Haut oder Schleimhaut in Kontakt 
kommen. Tragen Sie gemäß guter Laborpraxis 
Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung. 
Abweichende Anwendungsprotokolle sind vom 
Anwender selbst und auf eigene Verantwortung zu 
validieren.  
 
 

D. Anwendung 

Die Reaktionszone des Teststreifens ist durch eine 
grüne Farbmarkierung am Ende des Streifens 
gekennzeichnet. Die Reaktionszone befindet sich von 
der Farbmarkeriung ausgehend am ‚kürzeren‘ Ende des 
Streifens. Auf diesen Bereich werden die zu testenden 
Kolonien mit genügend Flüssigkeit aufgerieben. 
Alternativ kann die Reaktionszone auf den 
bewachsenen Nährboden kurz aufgelegt werden, bis 
dieser angefeuchtet ist.  
Als Positivkontrolle wird die Beprobung mit 
Pseudomonas aeruginosa, als Negativkontrolle mit 
Eschericha coli empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Interpretation 

Cytochromoxidase-positive Mikroorganismen bewirken 
eine Blaufärbung der Reaktionszone. Der Teststreifen 
kann nach 15 Sekunden ausgewertet werden.   
 

 
 

F. Allgemeine Bemerkungen und Testlimiationen 

Der Teststreifen beinhaltet N‘,N‘N’,N’-Tetramethyl-p-
phenylendiamin (TMD). TMD bildet bei Abgabe eines 
Elektrons (Oxidation) stabile, farbige Semichinondiimin-
Radikal-Kationen (Wurster-Blau). Dieser Reaktion wird 
bei den ROTITEST®Oxidasestreifen genutzt, um die 
Anwesenheit von Cytochromoxidase-positiven 
Mikroorganismen zu untersuchen.   
Wenn Ihre Testkolonien auf Endo-, Eosin-Methylenbau-
, Cetrimid- oder MacConkey- Agar gewachsen sind, 
sollten Sie diese nicht für den Test verwenden.  
Kolonien, die auf Blutagar gewachsen sind, zeigen 
generell eine stärkere Reaktion auf diesen Test. Daher 
kann es vereinzelt zu falsch-positiven Ergebnissen 
kommen.  
Wir empfehlen für ein optimales Testergebniss die 
vorherige Kultvierung auf Nähr- oder Mueller-
Hinton-Agar.  

 
    

ROTITEST®Oxidasestreifen 
 8469.1  100 Stück 
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ROTITEST®Oxidase strips 
ready-to-use 
 
Rapid test system for detection of oxidase-positive 
microorganisms 
 
 
 

A. Introduction 

ROTITEST®Oxidase strips are used to rapidly detect 
oxidase positive microogranisms.  
A green coloured area indicates the reaction zone, 
impregnated with detection reagent, at one end of the 
paper strip. The colony to be analysed is smeared onto 
this reaction zone. Within 15 seconds, a dark-blue to 
violet colouring indicates presence of oxidase-positive 
microorganisms. 
The following microorganisms are typically oxidase-
positive:  
Helicobacter pylori, Vibrio cholerae, Campylobacter 
jejuni, Legionella pneumophila, Neisseria, Moraxella, 
many Pseudomonaceae and Diplococci.  
Many Enterobacteriaceae are typically oxidase-negative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Storage and Usage 

ROTITEST®Oxidase strips should be stored at 2-8°C. 
Please don’t use this product after the end of the expiry 
date as the quality can not be guaranteed any longer. 
The expiry date can be found in the product 
identification. When a test stripe is removed from the 
box, make sure to close the box immediately 
afterwards. 
  

 
C. Application Notes 

This test should be performed by trained and authorised 
staff only. The instructions should be followed strictly.  
When performing this test, make sure to use aseptic 
work techniques and the well-known precautions to 
prevent microbiotic contamination.  
Under no circumstances this test should be taken in 
orally. The stripe should never touch eyes, skin or 
mucous membranes. According to good laboratory 
praxis always wear protective gloves, goggles, and 
protective clothing.  
New protocols for these strips have to be validated by 
the user and at own risk.  
 
 

D. Application 

The reaction zone is indicated by a green area located 
at the end of the strip. The reaction zone is found on the 
shorter end of the strip starting from the green labeling. 
The test colonies should be rubbed gently onto the 
reaction zone using a decent amount of liquid. 
Alternatively, the reaction zone can be gently pressed 
onto colonies grown on the agar directly until it is 
soaked with liquid.  
We recommend using Pseudomonas aeruginosa as a 
positive control and Eschericha coli as a negative 
control for this test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Interpretation 

Oxidase positive microorganisms cause a blue 
colouring of the reaction zone. After 15 seconds the 
strip can be investigated for changes of colour. 
 

 
 
F. General issues & limiations of this test 

The stripe contains N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-
phenylenediamine (TMD). After release of an electron 
(oxidation) EMD changes into the colored compound 
indophenol blue. This reaction is being taken advantage 
of in the ROTITEST®Oxidase strips. 
If your colonies have grown on Endo-, Eosine Methylen 
Blue-, Cetrimide- or MacConkey Agar, they should not 
be used for this test.  
Colonies that have grown on blood agar show a more 
pronounced reaction. Therefore, false-positive results 
might occur.  
We recommend growing your colonies on Nutrient- 
or Mueller-Hinton Agar.  

 
 
    

ROTITEST®Oxidase strips 

 8469.1  100 pieces 

 

Instructions for use 
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