
                                

                              

  

  

  

  

                                                              

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Carl Roth GmbH + Co. 

Schoemperlenstrae 1-5   
76185 Karlsruhe 

Telefon: 0721/56 06-0 
Fax: 0721/56 06-149 
www.Carl-Roth.de 

Email: info@carlroth.de 

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Carl Roth Markengerätes! 
 

 

   

 

   

 

   

 

 

         Mini-Centrifuge                                                        Strip-Fuge 

  Inberiebnahme und Verwendung 
  

  Stellen Sie die Zentrifuge auf einer ebenen, stabilen und sauberen Oberfläche auf. 

   Um das Gerät zu öffnen, drücken Sie den Sicherungsverschluss nach unten und heben Sie den Deckel an. 

   Setzen Sie die Zentrifugengefäße in den Rotor ein. Stellen Sie sicher, dass alle Gefäße dicht verschlossen und gleichmäßig befüllt sind.  

   Um Unwucht zu vermeiden müssen die Rotoren symmetrisch beladen werden. Folgende Kombinationen sind zulässig: 

    2 Tubes         3 Tubes           4 Tubes          6 Tubes 

   

   Schließen Sie den Deckel und schalten Sie das Gerät an. Aus Sicherheitsgründen ist der Betrieb nur bei geschlossenem Deckel möglich. 
   Schalten Sie das Gerät aus um den Zentrifugiervorgang zu beenden. Warten Sie ab, bis der Rotor zum Stillstand gekommen ist.  
     Danach kann der Deckel geöffnet und die Probenröhrchen entnommen werden. 
 

 
  Austausch der Rotoren 

    Die Zentrifuge wird mit zwei austauschbaren Rotoren geliefert. Der Ein- und Ausbau kann mittels des im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüssels  
    mühelos durchgeführt werden: Lösen Sie die Stellschraube seitlich an der Basis des Rotors und nehmen Sie den Rotor ab. Setzen Sie den anderen  
    Rotor auf die Motorwelle und ziehen Sie die Schraube wieder an.  
    Stellen Sie vor der erneuten Inbetriebnahme sicher, dass der Rotor fest und gerade sitzt. 
 

  Sicherheitshinweise 
     Betreiben oder lagern Sie die Zentrifuge ausschließlich bei Raumtemperatur in trockenen Bereichen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder  
       andere längere Temperaturbelastungen. 

     Nicht mit geöffnetem Deckel verwenden oder den Deckel während des Betriebes öffnen. 

     Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und geeignete Standard-Zentrifugengefäße. 

     Die Rotoren dürfen nur symmetrisch beladen werden. Unwucht kann zur Beschädigungen am Gerät oder zu Verletzungen des Anwenders führen 

    

 
----1 Jahr Garantie Bring-in-Service---- 

 

Bedienungsanleitung 
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http://www.carl-roth.de/

