
         

Anschluss Rezipient 

welcher Vakuumiert 

werden soll           

Vakuumpumpe auch möglich   Rezipient auch möglich 

 

Anschluss für die 

Saugseite einer 

Vakuumpumpe 

Anschluss Rezipient 

welcher Vakuumiert 

werden soll 

Vakuumpumpe auch möglich Rezipient auch möglich 

Anschluss für die 

Saugseite einer 

Vakuumpumpe 

Zur Regelung des Vakuums: 

 Rechts herum = besseres Vakuum 

 Links herum = schlechteres Vakuum 

 

   Bedienungsanleitung VAC / VAR 


